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. Kaymaz tutacak

. Fonksiyon yok konumunda

. Fonksiyon tusu isi terapisi konumunda
. Fonksiyon tusu infrared konumunda

Liitfen tiim talimatlari cihazi kullanmadan 6nce dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlari saklayiniz.

KISA TANITIM

Yiksek frekansda titresimli masaj aleti, kan dolasimina etki ederek saglhginiza faydali bir Grlindur. Bu cihaz,
sizin yorgunlugunuzu ve agrilarinizi azaltmak igin tasarlanmistir. Ytksek frekansda titresim ve vurus, viicutta
kan damarlarina ve &zellikle kilcal damarlara etki etmede kullaniimaktadir. Masaj yaparken, lenf fonksiyonlari
gliglenecektir. Bu rtin, insan fizyolojisini ve ¢ok sayida uygulama tecrdibelerini baz alarak dizayn edilmistir.
Yuksek frekansi saglamak icin yapilan kompakt yapisini kullanarak, cildinizi gtizellestirebilir ve kan damarlarinizi
acabilir. Bu Urlntn, sadece yorgunlugu ve agriyi azaltma etkileri olmayip, ayni zamanda sagliginizi koruyucu
etkileri de vardir.

FONKSIYONLAR

Termoterapi ve sarsma masaji fonksiyonlari.

Yorgunluk veya romatizma nedeniyle olusan agrilari hafifletir.

Boyun kaslarinin kasilmasi sonucu omuzlarda olusacak spazmi hafifletir.

Yaslilarin dtizensiz olan kan dolasimini sebebiyle olusan agrilari hafifletir.

Kaslari gevsetir ve yogun spor egzersizleri sonucu olusan agrilari giderir.

Durdurma ve hiz ayarlama seceneklerini dilediginiz sekilde kullanabilirsiniz.

Cift masaj basligi ve daha genis masaj alani. Yumusaklik ve gl¢ bir arada.

Az bir esinti vererek, kas hticrelerini aktive edecek etkiyi saplar ve kan dolasimini canlandirir.

KULLANIM

Titresim ayarini OFF konumuna getirdikten sonra fisi prize takiniz.

Fisi prize taktiginizda, ¢alisma gdsterge 15191 yanacaktir.

Titresim kademe ayarini saat yéntinde cevirdiginizde masaja baslayabilirsiniz.
Dugmeyi yukari ittiginizde, infrared calisacaktir.

Dugmeyi asagiya ittiginizde, 1sitici terapi calisacaktir.

Masajl bitirmek istediginizde titresim kademe ayarini saat yéntintin tersine ceviriniz ve sonra fisi prizden
cikariniz.

1

URUN TANITIMI

Infrared lambasi

Masaj lambasi

Isi terapi lambasi

Masaj kuvveti ayarlama tusu
Fonksiyon degistirme tusu
Glic girisi

Sicak hava ¢ikisi

Cift masaj bashgi
Havalandirma izgarasi
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UYARILAR

Lutfen cihazi belirtilen voltajda kullaniniz.

Bu cihazi, cilt yaniklari, bulasici ve iltihapli hastaliklari durumunda kullanmayiniz.

Kanamali durumlarda, ¢atlaklarda, kiriklarda ve travmalarda bu cihaz kullanilamaz.

Islak viicutta kullanmayiniz.

Fisi takili cihaza islak elle dokunmayiniz.

Bu cihazi su ile temas edebilecek banyo gibi ortamlarda asla tutmayiniz ve kullanmayiniz.

Bu cihazi tutusabilir ve yanabilir cisimlerin ve i1si kaynaklarinin yakininda kullanmayiniz.

Uyku sirasinda kullanmayiniz.

9. Cihazi calisir durumda birakmayiniz ve masaj bittikten sonra fisi prizden ¢ikariniz.

10. Cihazi belirtilen su yerlerde uzun stire tutmayiniz: bas, gogus, diz ve dirsek. Aksi takdirde yaralanmalar olabilir.

11. Cihaz ile yapilacak masajin 15 dakikayl gegmemesi tavsiye edilir.

12. Fisi veya kabloyu yerde strlimeyiniz, aksi takdirde bozulma veya hasar meydana gelecektir.

13. Cihazi asla pargarina ayirmayiniz veya tamir etmeyi denemeyiniz. Aksi takdirde, herhangi bir kaza veya ariza
oldugunda sorumluluk kullaniciya ait olacaktir.

14. Tavsiye edilen kullanma stiresi 15 dakikadir. Eger isi terapisini uzun stre kullanirsaniz, cihaz otomatik olarak
duracaktir. 30 dakikadan biraz fazla stire cihaz kendini dinlenmeye alcaktir. Daha sonra tekrar calistirabilirsiniz.

15. Cihazi temizlemeden 6nce fisi prizden cikariniz. Ltfen hafif (nGtral) temizleyici maddeler kullaniniz. Asla
kuvvetli kimyasal temizleyiciler ve organik ¢dztictler kullanmayiniz.
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SORUN COZME
ARIZA SEBEP c6zim

Fisi tamamen prize girecek

Fisin dlizguin takiimamas. sekilde takiniz,

Cihaz calismiyor.

Cihazin duigmesinde temassizlik. Dugmeyi kontrol ediniz.

Cihazin fisini ¢ikariniz ve

Calisirken cok ses cikartiyor. Araliksiz uzun stre kullanim. 30 dakika ara veriniz.

TEKNIiK VERILER

- Model DC2002D
- Voltaj 220 W

- Frekans 50 Hz

- Glic 85 W

- Boyutlar 45 x20.5x20 cm
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